 ДОДАТОК 2
до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі:
Предмет закупівлі: 
Каталка медична
(код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення) (НК 024:2019: 31163 – Каталка лежача адаптаційна)
Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.
В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.
У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».
Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.
У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. 
Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є: 
·  технічна специфікація, складена учасником згідно Таблиці 1 за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби —опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку; у разі зазначення країни походження товару з російської федерації/республіки білорусь учасник у складі тендерної пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022 включно; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби —опис предмета закупівлі), наведена в цьому додатку до тендерної документації.	



       Таблиця 1
	[bookmark: _Hlk135837915]№
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	Назва
медичного виробу
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	Кількість
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	31163 - Каталка лежача адаптаційна
	Каталка медична
	комплекти
	2



Медико-технічні вимоги до каталки медичної  
	
№ з/п
	Медико-технічні вимоги

	Відповідність (так/ні)
з посиланням на сторінку з технічної документації

	1. 
	Призначена для розміщення  та транспортування пацієнтів при наданні невідкладної допомоги та проведення обстеження в лікувальних закладах
	

	2. 
	Каркас каталки повинен бути виготовлений зі сталі, матрацна платформа - з рентгенопрозорого ламінату високого тиску
	

	3. 
	Платформа повинна мати не менше 2-х секцій
	

	4. 
	Наявність алюмінієвих бічних поручнів-обмежувачів висотою не більше 40 см та довжиною не більше 150 см 
	

	5. 
	Бічні поручні –обмежувачі  повинні складатись вздовж каталки 
	

	6. 
	Наявність захисних бамперів на кожному куті
	

	7. 
	Наявність регульованих рухомих гачків з обох боків каталки для сечоприймачів та аксесуарів
	

	8. 
	Пневматичне регулювання секції спини за допомогою двох газових пружин 
	

	9. 
	Гідравлічне регулювання висоти опорної платформи за допомогою педалей
	

	10. 
	Гідравлічне регулювання положення Тренделенбург /  Анти-Тренделенбург за допомогою педалей
	

	11. 
	Максимальний кут нахилу секції спини не менше 90 °
	

	12. 
	Довжина секції спини не менше 710 мм
	

	13. 
	Довжина секції ніг не менше 1160 мм 
	

	14. 
	Регулювання положення Тренделенбург/ Анти-Тренделенбург, не гірше +16°/-16°
	

	15. 
	Регулювання висоти каталки в діапазоні, не гірше 515-820 мм
	

	16. 
	Наявність 4 поворотних антистатичних колеса діаметром не менше 200 мм
	

	17. 
	Наявність п’ятого  колеса для забезпечення маневреності каталки
	

	18. 
	Наявність центральної гальмівної системи з 3 рівнями регулювання
	

	19. 
	Наявність телескопічного штативу для інфузійних вливань з можливістю регулювання висоти в 3-х позиціях
	

	20. 
	Максимальна висота телескопічного штативу для інфузійних вливань  не гірше 1050 мм
	

	21. 
	Матрац повинен бути товщиною не менше 10 см, в'язкоеластичним, водостійким, повітропроникним, антибактеріальним, вогнестійким, придатним для обробки дезінфікуючими засобами
	

	22. 
	Зовнішні розміри каталки:
Довжина не менше 2110 мм 
Ширина не більше 880 мм
	

	23. 
	Вага каталки без аксесуарів не більше 100 кг
	

	24. 
	Максимально допустиме безпечне навантаження не менше 300 кг
	


У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації. 
Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) настанови (інструкції) з експлуатації (застосування, використання), технічного паспорту, технічного опису  українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій.
Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної вище.
2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Товар має бути поставлений в строк до 31 серпня 2023 року.
На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі.
3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації (сертифікату) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або повідомлення МОЗ про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані умови технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.
4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.
На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.
5. Поставка товару здійснюється на умовах DDP – склад Замовника (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе,96.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації електронних торгів. 

