ДОДАТОК 2

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

Ферментативний засіб для передстерилізаційного очищення виробів медичного

Призначення «Гігазім (Gigazyme)» або еквівалент
Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 24450000-3 Агрохімічна продукція, 
(24455000-8 Дезинфекційні засоби)
1. Залишковий термін придатності Товару на момент поставки складає не менше 80% загального терміну його придатності, зазначеного на упаковці.
2. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.
3. Наявність інструкції на використання препарату українською мовою або методичні вказівки щодо застосування дезінфекційних засобів.
4.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.(учасник повинен надати гарантійний лист).
5. Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію документів, які є чинними на дату кінцевого подання тендерних пропозицій - сертифікат якості, документ що свідчить про державну реєстрацію засобів в Україні.
6. Доставка товару, завантажувальні розвантажувальні роботи здійснюються транспортом постачальника за рахунок постачальника .

7.Строк поставки товару: окремими партіями, протягом року та протягом 3(трьох) днів з дати отримання замовлення.
У разі, якщо дані медико-технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз «або еквівалент». 
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	Ферментативний засіб для передстерилізаційного очищення виробів медичного

призначення

«Гігазім (Gigazyme)» каністра 2,0 (або еквівалент)
	1. Засіб для достерилізаційного очищення, попереднього, остаточного очищення виробів медичного призначення, у т.ч. гнучких і жорстких ендоскопів (гастро-, бронхо-, цисто-,

колоно-, ректо-, артро ларинго-, гістеро-, лапаро-, дуоденоскопів та інших) та інструментів до них; наркозо-дихальної апаратури, обладнання і приладдя для анестезіології та інтенсивної терапії, ручним і механізованим методом (у напівавтоматичних циркуляційних пристроях та у повністю автоматизованих машинах); в ультразвукових ваннах.

2. Рідкий концентрат на основі комплексу ферментів (протеаза, ліпаза, амілаза) у кількості не менш 0,8% і амфотерних та неіоногенних ПАР у кількості не менш 10,0%, обов’язкова

наявність інгібіторів корозії та регулятору рН. Відсутність в складі препарату фарбників, хлору (та хлорутворюючих речовин), альдегідів, амінів, гуанідінів, кислот, бутандіолу,

пропілових спиртів, триклозану. Кількість діючих речовин не менше трьох (повинно бути підтверджено Висновком ДСЕЕ).

3. Відсутність пошкоджу вальної дії на інструменти та матеріали, виготовлені із корозійностійких і нестійких до корозії металів, термостабільних і термолабільних матеріалів, скла, гуми, каучуків, полімерних, пористих матеріалів та інших (сталь, мідь, латунь, цинк, залізо, алюміній, поліетилен, полістирол, акрилнітрилобутадієнстирол,поліметилметакрилат, полікарбонат, поліоксіметилен, поліетилентерефталат, поліамід-6, полісульфон, полівінілхлорид твердий та м’який; натуральний, бутадієнакрилонітрильний,ізобутенізопреновий та бутадієнстирольний, поліметилсилоксановий і фторований

каучуки, хлоропренова гума, етиленпропілентерполімер, поліефіруретан, альгінат, силікони та інші).

4. Можливість видалення з поверхні медичних виробів, каналів, порожнин тощо забруднень, що важко видаляються методами миття та очищення або які вже підсохли, біоплівок;

5. Можливість застосування засобу у комбінації з дезінфекційними засобами для підвищення очищувальні властивостей при різному органічному навантаженні.

6. Можливість видалення забруднень на білизні або плям, що важко видаляються (білкові та інші секрети, кров, жирові, та інші забруднення)

7. Можливість миття поверхонь приміщень, обладнання, апаратури, устаткування,

предметів догляду за хворими, тощо.

8. Сумісність засобу з матеріалами ендоскопічного обладнання виробників ендоскопічного обладнання.

9. Засіб може застосовуватися в усіх підрозділах закладів охорони здоров’я, зокрема, у операційних блоках, відділеннях інтенсивної терапії, неонатології, пологових будинках,

центрах з трансплантації органів, клінічних, бактеріологічних, вірусологічних та інших лабораторіях.

10. За параметрами гострої токсичності при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру засіб належить до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) згідно із законодавством, що

діє на території України. Не виявляє місцево-подразнюючої, шкірно – резорбтивної і сенсибілізуючої дії, відсутні віддалені побічні ефекти (мутагенність, канцерогенність, тератогенність).

11. Термін зберігання засобу, у відкритій та повторно щільно закритій ємності такий же, як і у закритій оригінальній упаковці.

12. Засіб можливо зберігати при температурі від -5°С до +35 °С
1.Державна реєстрація.

2.Гарантійний лист від виробника або офіційного представника.

3.Доставка товару, завантажувальні розвантажувальні роботи здійснюються транспортом постачальника за рахунок постачальника .

4.Строк поставки товару: окремими партіями, протягом року та протягом 3(трьох) днів з дати отримання замовлення
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