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Перелік змін до тендерної документації
на закупівлю: 
ДК 021:2015  33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (НК 024:2023 - 48046 - Дефібрилятор зовнішній автоматичний для використання непідготовленими особами з живленням від акумуляторної батареї)

	Уповноваженою особою було внесено зміни до тендерної документації,  з урахуванням вимог п. 54 Особливостей: Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї здійснюється замовником відповідно до цього пункту.
[bookmark: n655]Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.
[bookmark: n656]Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.
[bookmark: n657]Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.
[bookmark: n658]У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.
[bookmark: n659]Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні.

Викладено титульну сторінку зі змінами: 
[bookmark: _Hlk123649426]КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 "4-А МІСЬКА  ПОЛІКЛІНІКА  М. ЛЬВОВА"







                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням уповноваженої особи
зі змінами від «30» жовтня 2023 року
Попович В. С.




ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Відкриті торги з особливостями
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м. Львів – 2023 р.

Внесено зміни до п. 4.3. Розділу 1 тендерної документації:
	4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
	Місце поставки – 79012, Україна, Львівська обл., Львів, пр. Червоної калини, 68.
Кількість: 2 шт., згідно Технічної специфікації (Додаток №2 до тендерної документації):



Перенесено кінцевий термін подання пропозицій та внесено зміни до п. 4.1. Розділу 4 тендерної документації: 
	4.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій

	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 
04.11.2023 р. до 18:00 год. (строк для подання тендерних пропозицій встановлений замовником не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель)
Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.
1. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.


Викладено зі змінами Технічну специфікацію (Додаток №2 до тендерної документації): 
Додаток №2 
до тендерної документації

Технічна специфікація

	Назва 
	Кількість

	НК 024:2023 - 48046 - Дефібрилятор зовнішній автоматичний для використання непідготовленими особами з живленням від акумуляторної батареї
	2шт.



Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:
1. Довідка в довільній формі в якій учасник торгів зазначає детальний опис товару за наступним взірцем:
	Назва товару
	Виробник, 
країна походження



1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до тендерної документації. 
	Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до тендерної документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до тендерної документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати:
а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, 
або
б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.
1. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 5 років, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.
	На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.
1. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.
	На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 
1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає  у складі пропозиції оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів.
1. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Медико – технічні вимоги
	№
	Параметри
	Вимоги
	Відповідність Так/Ні

	1. 
	Вага
	не більше 3 кг
	

	1. 
	Напівавтоматичний режим керування
	наявність
	

	1. 
	Форма імпульсу
	біфазний, експонентна форма
	

	1. 
	Енергія розряду для дорослих
	не гірше від 95 до 350 Дж
	

	1. 
	Імпеданс пацієнта
	не гірше від 25 до 175 Ом
	

	1. 
	Автоматичне налаштування енергії відповідно імпедансу пацієнта
	наявність
	

	1. 
	Автоматична відміна розряду якщо ритм змінився
	наявність
	

	1. 
	Управління однією кнопкою в напівавтоматичному режимі
	наявність
	

	1. 
	Голосові підказки на українській мові
	наявність
	

	1. 
	Збереження даних проведення реанімації у пам’яті приладу
	не менше 90 хв.
	

	1. 
	USB порт для передачі збережених даних на ПК
	наявність
	

	1. 
	Відображення на дисплеї
	- текстові підказки;
- кількість виконаних розрядів;
- таймер СЛР
	

	1. 
	Наявність індикації:
	- стану батареї;
- стану електродів;
- готовності до роботи
	

	1. 
	Вбудована автоматична синхронізація
	наявність
	

	1. 
	Визначення імпульсів кардіостимулятора
	наявність
	

	1. 
	Електроди для дефібриляції
	одноразові, самоклеючі, неполяризовані
	

	1. 
	Термін зберігання електродів
	не менше 24 місяців
	

	1. 
	Акумулятор
	літієвий, що не перезаряджається
	

	1. 
	Термін експлуатації акумулятора
	не менше 4 років
	

	1. 
	Ємність акумулятора
	не менше 400 розрядів
	

	1. 
	Час від початку аналізу серцевого ритму до готовності нанесення розряду
	не більше 15 с
	

	1. 
	Автоматична самоперевірка приладу
	наявність
	

	1. 
	Індикація готовності до реанімації на передній панелі приладу
	наявність
	

	1. 
	Вимоги до умов навколишнього середовища при роботі приладу:
	
	

	
	- температура: від 0°C до 50°C
	відповідність
	

	
	- вологість: від 10% до 95% (без конденсату)
	відповідність
	

	1. 
	Відповідність наступним стандартам:
	
	

	
	- директива 93/42/EEC, маркування CE
	відповідність
	

	
	- електрична безпека згідно IEC 60601-1
	відповідність
	

	1. 
	Захист від проникнення пилу та вологи
	не нижче IP55
	

	1. 
	Обов’язкова комплектація:
	
	

	
	- дефібрилятор 1шт.
	наявність
	

	
	- акумулятор 1шт.
	наявність
	

	
	- дефібриляційні електроди для дорослих 1 уп.
	наявність
	

	
	- програмне забезпечення для перегляду збереженої інформації 1шт.
	наявність
	

	
	- інструкція користувача українською мовою 1шт.
	наявність
	

	1. 
	Гарантія на прилад
	не менше 5 років
	



Примітка: У разі, якщо Технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».
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